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CAR-T 细胞治疗产品质量控制检测研究 

及非临床评价考虑要点 
 

一、引言 

嵌合抗原受体 T细胞（CAR-T，Chimeric antigen receptor T cell）是指通过基

因修饰技术，将带有特异性抗原识别结构域及 T细胞激活信号的遗传物质转入 T

细胞，使 T 细胞通过直接与肿瘤细胞表面的特异性抗原相结合而激活， 通过释

放穿孔素、颗粒酶素 B 等直接杀伤肿瘤细胞，同时还通过释放细胞因子募集人

体内源性免疫细胞杀伤肿瘤细胞，从而达到治疗肿瘤的目的，而且还可形成免疫

记忆 T细胞从而获得特异性的抗肿瘤长效机制。目前，CAR-T细胞对多种血液肿

瘤显示了非常好的临床效果，对实体瘤治疗也表现出了非常大的潜力。2017 年

美国批准了两个分别针对急性 B 淋巴细胞白血病和 B 淋巴细胞瘤的 CD19-CAR-T

细胞治疗产品上市，CAR-T细胞治疗已经成为肿瘤免疫治疗领域中新的国际研究

热点。我国 CAR-T 研究也呈现蓬勃发展的态势，已有众多研究机构及制药公司

投入到了 CAR-T 细胞产品的研发中，已有多家机构递交了 CAR-T 细胞治疗产品

的临床试验申请，CAR-T 细胞治疗领域的产业化开始在千差万别中起步。 

同时，在 CAR-T细胞治疗研究热潮的背后，我们必须要看到，尽管 CAR-T细

胞治疗不断取得令人鼓舞的进展，但它还是一个新兴领域，一方面人们对 CAR-T

细胞治疗的科学认识尚有许多需要解决的问题，另一方面又有许多新的技术不断

进入该领域，且人们尚未有足够的数据评估其潜在风险。此外细胞治疗产品又具

有与其它非体内扩增药物完全不同的特点，不仅体现在个体化、产量小及批次有

限等方面，而且存在起始材料差异大、制备工艺不成熟、生物学效力以及安全性

评价复杂等问题，限制了 CAR-T细胞治疗产品的快速发展，因此，如何提高 CAR-T

细胞治疗产品的安全性、有效性、质量可控性以及产品工艺一致性是每一个研发

者需要面临的问题。 

本技术考虑要点针对于国内 CAR-T细胞产品的研发现状，以 CAR-T细胞产品

的生产工艺及产品特性为主线，以《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则（试
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行）》为基本要求，从如何开展 CAR-T 细胞产品的质量控制检测研究和非临床评

价两个方面提出指导性意见，为 CAR-T 细胞产品研发者提供技术参考，使我国

CAR-T细胞产品领域从起步即能够按照一定的规范开展研究，为未来的产业化打

好基础。同时，本技术考虑要点也会随着 CAR-T细胞产品各方面研究的不断成熟

而不断进行修订，从而逐步建立更为科学合理的 CAR-T细胞产品的质量控制检测

及非临床评价的要求及标准。 

二、适用范围 

1、本技术要点适用于哪类 CAR-T细胞产品？  

目前有多种方法用于 T细胞修饰及 CAR-T细胞产品制备，包括病毒载体转导

（如γ-逆转录病毒载体或慢病毒载体）及非病毒载体转染（如 mRNA 转染、

Transposons转染等）等，虽然已开展的临床试验中以病毒载体转导的方式为主，

但以非病毒载体转染的方式也在不断得到青睐，因此，本考虑要点主要以病毒载

体和非病毒质粒载体的基因修饰方式制备的 CAR-T细胞治疗产品为主要对象，但

共性的部分也可为其它类基因修饰方式制备的 CAR-T细胞参考。 

2、本技术要点包括哪些内容？ 

本技术考虑要点按照 CAR-T细胞产品的制备工艺顺序，提出了各阶段工艺研

究及质量控制的关注点及检测要求的考虑，并提出了产品非临床评价研究需要开

展的内容及所用方法，主要包括原辅料选择、转导基因载体或转染基因载体的制

备及质量控制、细胞供体筛选及检测、CAR-T细胞制备工艺研究、工艺过程控制、

细胞产品质量控制要求以及非临床评价研究的动物模型、有效性及安全性评价方

法等，不仅提出一般要求，也对重点环节提出有针对性的考虑。 

3、本技术考虑要点的基本原则是什么？ 

CAR-T细胞产品是基因治疗与细胞治疗技术的结合，一方面，它具有基因治

疗可能潜在的风险，如因存在基因整合或细胞复制的可能而带来二次肿瘤的风险，
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另一方面，由于 CAR-T细胞的制备是以人作为供体采集初始细胞材料才能进入工

艺过程，由于每个个体，特别是肿瘤患者，因其初始细胞会因为肿瘤类别及所处

分期、所接受过的治疗、采集样本时的身体状况或与上一次治疗的间隔时间、以

及每个患者的 T细胞的亚群的比例等有明显的差异，即使采用已经进行过充分验

证的工艺，仍然难以保证每个个体所制备的目的细胞都是一致的。因此，本技术

考虑要点一方面要考虑产品的安全性及有效性，另一方面更从各个工艺阶段突出

一致性的要求，以最大限度的降低产品的可变性。 

三、原材料和辅料及其质量控制： 

1、在 CAR-T 细胞产品的原材料和辅料通常都要考虑哪些因素？ 

生产 CAR-T 细胞产品的原材料是指其生产过程中所用的所有生物原材料和

化学原材料，它们不是 CAR-T 细胞产品的目标组成成份，如培养基、PBMC 分离

试剂、T 细胞分选试剂、激活剂、细胞因子（如 IL-2、IL-7 及 IL-15）、血清或

血清替代物等。而 CAR-T 细胞产品的辅料是指其产品配方中所使用的辅助材料,

是其细胞产品中的成份，如人血白蛋白、人血小板提取物、冻存液（如 DMSO）

等。 

一个完整 CAR-T细胞产品的制备过程包括基因载体物质的制备及 CAR-T细胞

终产品的制备两个大的生产环节，同时，载体物质的制备又包括了质粒载体制备

和/或病毒载体制备工艺过程，因此，在考虑选择原材料时，不仅要考虑 CAR-T

细胞产品制备过程中所用的原材料，也要考虑基因载体物质制备过程中所用的原

材料（不包括生产的起始原材料，如细胞基质和菌毒种），如细菌及细胞培养基、

牛血清、添加因子、转染试剂（如钙转试剂、PEI、Lipo2000等）以及核酸酶等

等。如果在 CAR-T 细胞生产过程中还使用了自制的试剂和材料，还要考虑制备这

些自制试剂中所用的原材料。 

在早期的基础研究时，研究者对原材料及辅料的关注可能不足，但由于原

材料和辅料对产品的质量及安全性均有重要影响，因此，一旦准备进入产品开发

阶段，研发人员就要尽早开展原材料及辅料的评估及筛选，而且在临床过程中要

进一步开展相关的研究，在确证性临床前应完成充分的质量评估工作。 
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2、转导/转染 T 细胞的病毒载体/质粒载体是否可按照原材料管理？ 

CAR-T细胞是基因治疗的ex vivo方式，通过病毒载体转导或质粒载体转染，

将 CAR基因转入 T 细胞中从而获得 CAR-T 细胞，虽然它们未转染的部分在后续的

T细胞扩增及洗涤过程中经验证可被去除，但其所携带的遗传物质则是 CAR-T细

胞的重要组成部分且是使 T细胞具有肿瘤杀伤活性的重要基础，这一点与生产中

所用的原材料的特性完全不同，其质量对 CAR-T细胞具有重要影响，因此，转导

/转染 T细胞的病毒载体/或质粒载体按照产品的理念进行管理更为合理。 

但同时也还需要考虑到，也正是因其不直接进入患者体内，在后续的细胞扩

增及 CAR-T制剂工艺中会有稀释或洗涤步骤，因此，通过验证可证明后续工艺可

以降低其残留的风险，则可以结合工艺验证的结果制定更为合理的质量控制标准。 

3、如何进行原材料和辅料的选择和风险控制？ 

在 CAR-T细胞制备过程中使用的原材料有药用级别的（如 IL-2），也有非药

用级别的（如 IL-7）；有的原材料在国外被批准用于药品生产但尚未在国内获得

注册，如某种 CD3/CD28 磁珠；有的同一种试剂分别存在药用级别和非药用级别，

非药用级又分为 GMP 级别及研究用级别；有的试剂是生物源性材料，如病毒制备

中会用到的牛血清和胰酶；有的试剂甚至要自行制备等，面对如此复杂的情况，

CAR-T细胞产品的研究者就需要考虑采用何种方法选择以及控制原材料。 

原材料的选择是基于风险评估的原则，通过风险评估从而建立与之相应的风

险控制策略，通常会有以下几种考虑： 

（1）在产品研发早期就开始设计所用原材料的类别并分析其可能的风险，

可根据我国现行版《中国药典》三部中“生物制品生产用原材料及辅料质量控制

规程”及国外相关技术要求对原材料的风险等级进行评估并分类，同一种试剂或

材料，优先选择低风险级别的，如药用无菌制剂优于药用制剂，药用级优先于非

药用级、GMP级优先于非 GMP级、非动物源性优先于动物源性材料等； 

（2）根据对每一种原材料风险评估的结果建立相应的质量检测项目、检测

方法及放行标准，并在产品研发过程中不断分析关键原材料质量对产品质量的影

响，并不断改进关键原材料的质量要求； 
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（3）对于研究级别的生物源性的原材料，不仅要设置它们的安全性质控项

目，如无菌、内毒素、支原体、分枝杆菌及外源病毒污染的检测等，还要考虑它

们的纯度、效价或对细胞活化、增殖的生物学效力的质控项目。动物源性材料的

质量控制，如牛血清，需至少按照已有的国家标准或要求进行原材料质控及放行； 

（4）对于自行研制的原材料，如某种特殊要求的细胞因子，不仅需要建立

质量标准，还需要有制备工艺及其工艺验证等数据支持，有的高风险的原材料甚

至可能还会要求开展动物体内的安全性评估。此类原材料的检测要求需要根据其

使用方式、下游工艺的清除验证数据以及潜在风险来确定。 

辅料的选择及控制要求同样是基于风险评估的原则，因辅料是与 CAR-T产品

一同进入患者体内，因此，选择低风险的辅料以及严格控制辅料风险是基本原则，

如一种辅料同时存在几种风险等级来源时，应选用风险等级低的辅料；对于高风

险等级的辅料,应在产品研发的早期评价使用这些辅料的必要性, 并寻找其他替

代物或替代来源。  

4、在载体物质或 CAR-T 细胞终产品中是否需要进行原材料残留的质量检测？ 

在载体物质或 CAR-T细胞终产品中是否进行原材料的残留控制，主要考虑两

个方面，一个是根据原材料的风险级别，评估载体纯化工艺或 CAR-T细胞制备工

艺对其去除的能力，二是对于风险高的原材料除了评估去除能力外，还需要在载

体或 CAR-T 细胞产品制备的最适工艺阶段或终产品中进行残留量检测的控制并

建立控制标准，如慢病毒工艺中使用的降解 DNA的核酸酶 Benzonase的残留控制，

牛血清白蛋白残留量的检测等。 

四、病毒转导载体及质粒转染载体制备及质量控制： 

1、转导/或转染载体制备的起始原材料包括哪些或如何定义转染载体的起始原

材料？ 

对于γ-逆转录病毒载体（如 GALV）来说，通过多质粒瞬时共转染一包装细

胞获得具有感染性的病毒颗粒，再将此病毒感染另一包装细胞，该包装细胞已稳
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定转染了可产生逆转录病毒颗粒的病毒必需基因，因此，通过克隆筛选后，可获

得稳定生产高滴度逆转录病毒载体的细胞株，如可生产 GALV病毒载体的 PG13细

胞，这一稳定转染的细胞即是生产病毒的起始原材料。 

对于慢病毒载体来说，多采用三质粒或四质粒瞬时转染包装细胞（如293T/17

或 293T细胞）的方法制备病毒载体，在这个体系中，含有 CAR基因的穿梭载体、

慢病毒包装辅助元件的二个或三个辅助质粒载体以及包装细胞均是制备慢病毒

载体的起始原材料。但同时，对于这些含有不同目的基因的质粒来说，菌种又是

质粒生产的起始原材料，所以对于慢病毒载体，其起始原材料的定义要延伸到制

备质粒的菌种，质粒在此系统中为慢病毒制备的中间产物。未来如果研究者可以

开发出生产慢病毒的稳定转染的细胞株，此时，就可以将慢病毒的起始原材料仅

定义为细胞。 

对于使用质粒转染系统（如 Piggybac）的非病毒载体，其起始原材料是指

生产含 CAR基因质粒的菌种。 

2、起始原材料要建立种子库系统吗？ 

是的。对于能够建立库系统的起始原材料，均应采用二级或三级种子库系统

（种子、主库和工作库），因每一支冻存样品均具有群体代表性，故种子库具有

良好的均质性，而且可以进行充分的质量检定，从而最大程度地控制污染风险；

同时，由于种子库系统具有足够的数量，可为长期生产提供稳定的来源，因此，

采用种子库系统是质粒载体及病毒载体生产一致性的重要保证之一。 

用于生产病毒载体的稳定转染细胞（如含 CAR 基因的 PG13 细胞）及瞬时转

染的细胞（如 HEK293、293T 或 293T/17）均需建立细胞库系统，即细胞种子，

MCB和/或 WCB；用于制备非病毒转染方式的质粒、慢病毒载体所需的穿梭质粒及

辅助质粒的细菌，均需建立菌种库体系，即主种子库和/或工作种子库。因不同

穿梭载体可使用相同的辅助质粒载体共转染获得慢病毒载体，因此，辅助质粒载

体菌种种子批的保存数量可相应增大。 

如对原亲本细胞进行了克隆筛选、无血清驯化、基因改造等改变细胞特性的

操作，应通过在原细胞名称后增加后缀等方式重新命名细胞，以区别于原细胞，

并重新建立细胞库用于病毒载体的生产。 
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此外，在构建病毒载体稳转细胞过程中使用的瞬时转染细胞或包装细胞亦建

议采用细胞库体系，并至少进行细胞鉴别、细菌、真菌、支原体污染检查及一般

外源病毒污染的检查。 

3、如何建立种子库系统？如何确定各级种子库的代次及数量？  

通常情况下，种子库系统按照原始种子/细胞种子、主库及工作库进行管理，

原始种子库/细胞种子用于制备主库、主库用于制备工作库。当每年的细胞的使

用量不多时，可以采用种子和主库两级管理。用于生产的种子库系统必须符合种

子库的质量要求。 

无论是建立菌种库还是细胞库，其重要的一点是保证均质性，即从种子或主

库中取 1支或几支细菌或细胞复苏，按照规定的培养条件扩增到一定数量后，在

同一次操作中，将处于相同倍增水平的细菌或细胞收集后重悬于保存液或冻存液

中，合并于同一个容器，然后无菌分装到菌种保存管/或细胞冻存管中，并在适

当的条件下保存。菌种库/或细胞库应选择最稳定的保存方法，如菌种尽可能以

冻干的方式保存，细胞通常在液氮（如气相）中保存，或超低温保存（-180 度

及以下）。以包装慢病毒的 293T/17 细胞为例，将细胞种子复苏后，按照固定的

比例传代至处于相同倍增水平的足够建库的细胞量（如均处于第 N 代），挑选出

状态良好的细胞，在同一次操作中，将这些细胞消化、离心收集，将细胞用冻存

液重悬后合并在同一容器中，混合均匀，按照规定的量分装到冻存管中，按照经

过验证的程序冻存后保存于液氮或其它超低温设备中，这样获得的任何一支冻存

管中的细胞均可代表这一批细胞。在建库过程中，将虽然处于相同的倍增水平，

但是在不同次操作中制备的冻存细胞不能作为同一个库管理，如将处于同一倍增

水平的细胞分别在两个不同的时间点冻存，或在同一时间收集但分别在不同的容

器中混匀后分装、均不能作为同一个库管理。 

主库和工作库的代次、每一支的装量以及保存的数量需要根据种子的特性、

生产能力和生产稳定性、预期的规模和预期的产品生命周期等因素综合考虑，如

在产品开发早期，可建立相对小的工作库，以满足产品药学、临床前及临床研究

的需要，而到了上市阶段，甚至是从确证性临床开始，则需要考虑产品的预期生

命周期，生产规模以及每年的产能等，选择建立一个相对大的工作库更为合理。 
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种子库的更换属于生产变更的范围，更换主库通常会被认定为较大的变更，

特别是对于那些经过基因修饰操作的细菌或细胞，如从原有的种子库或主库中重

新挑选克隆建立新的主库的操作即属于风险较高的变更，需要进行全面的评估。

但工作库可以根据年度使用情况，从主库中重新制备新批次的工作库，并按照规

定的要求检定合格后使用。 

4、种子库的质量要求是什么？如何管理种子库？ 

（1）菌种库的质量要求：菌种库的质量检测主要包括：菌种鉴别及纯度、

活菌数、质粒基因序列、质粒保有率及稳定性等。菌种的鉴别及纯度需采用不同

的方法联合检测，包括通过培养，检测其菌落的形态以及是否有杂菌生长；将细

菌染色，通过镜检法检测其菌的形态及染色特性；通过生化反应可检测菌种的生

化特性，这些方法可证明所用菌种是本菌，无其它菌的污染。通过检测质粒序列、

拷贝数及限制性酶切图谱证明菌种中的质粒含有目的元件及相应的拷贝数，通过

检测质粒的保有率验证菌种的稳定性并限定菌种使用的传代水平。因辅助质粒在

真核中表达，因此，在菌种检定时不必要检查其插入基因表达的水平。除此，还

应对菌种进行杂菌及噬菌体的污染检查，以保证菌种的安全性。 

近年来，随着技术的发展及对药品质量要求的提高，为监测菌种的稳定性，

开始增加生产用菌种全序列背景资料的要求，因此，研究者可根据研究的进度逐

步开展相关的研究工作。 

（2）细胞库的质量要求：《中国药典》三部生物制品通则《生产用动物细胞

基质制备及检定规程》中规定了细胞基质的质量要求，包括细胞鉴别（种属、株

及专属特性）、外源因子污染检查（包括非病毒性及病毒性内外源因子）、成瘤性

及致瘤性检测、染色体核型、均一性以及稳定性等，但对于每种特定细胞来说，

需设置更具体的检测项目。 

由于生产 CAR-T细胞病毒载体的细胞主要有稳转的 PG13-CAR细胞、HEK293、

293T 或 293T/17，它们是已知体内具有成瘤性的细胞，293T 细胞已有多种重组

产品的研发经验，且 CAR-T细胞产品主要用于目前尚无有效手段治疗的肿瘤患者，

而且病毒载体不直接进入患者体内，所以在细胞库检定中主要进行细胞鉴别、外

源因子污染检查，可以不进行其成瘤性及致瘤性检测，但在转染载体中要考虑细

Wu_HsinChieh
螢光標示
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胞残留成分的检测，如宿主 DNA及细胞蛋白的检测。但如果使用新的细胞时，作

为细胞特性鉴别的特征之一，还是要考虑进行成瘤性检测。 

对于稳转的 PG13-CAR 细胞，除种属鉴别外，其鉴别试验中要包括特定插入

基因的鉴别（如插入基因序列、拷贝数等），同时，由于其为鼠源细胞，所以在

进行细胞库的充分评估时，特定外源病毒检测项还要进行鼠源病毒的检测，而逆

转录病毒的检查则可以直接采用电镜检查其逆转录病毒颗粒以及感染试验进行

复制型逆病毒病毒 RCR 污染的检测。另外，由于生产病毒载体的 PG13-CAR 是稳

转细胞，还需要评估其传代稳定性，通过插入基因、病毒包装及包装病毒滴度等

参数进行细胞的稳定性分析，以限定其包装病毒所用的最高生产用代次。 

对于慢病毒载体的包装细胞，如 HEK293、293T 或 293T/17，可通过种属、

细胞株 STR图谱以及 SV40大 T抗原等进行鉴别。如对细胞进行了新的基因修饰，

则需增加修饰特征的鉴别。但需要注意的一点是，由于 293类细胞属于遗传不稳

定细胞，对细胞进行克隆筛选、无血清驯化、遗传操作、甚至长时间传代时易造

成 STR图谱的变化，如原有等位基因位点的重复数发生变化、在原 STR图谱数据

上可能会有一个或两个 STR位点出现新的三等位基因峰等，因此，需通过系统分

析细胞特性变化过程中的 STR图谱从而重新建立其特征性图谱。但如果多个位点

出现三等位基因峰时，则表明该细胞与其它人源细胞发生了交叉污染，不得用于

病毒包装。 

（3）种子库的管理：在《中国药典》三部中明确规定了菌种库及细胞库的

管理要求，包括细菌或细胞一旦从库中移出，不得再回冻至库内；研究用菌种或

细胞与生产用的菌种或细胞要严格分开存放；需建立台账、冻存容器的监测及维

护等。 

5、如何考虑质粒载体的生产工艺及规模？质粒载体的质量控制包括哪些？ 

制备质粒载体时，从工作种子批取一支或几支菌种复苏，逐级扩大培养后（培

养过程中不应再使用抗生素等具有筛选压力的试剂）进行质粒提取，经纯化及除

菌过滤后成为质粒批。质粒的纯化工艺会随着产品研发的进展而不断提高，如在

研发早期或早期临床时可能采用质粒提取试剂等进行质粒载体的纯化，但随着临

床研究的进展，制备慢病毒载体的质粒或转染 T细胞的质粒载体则需要考虑工业

Wu_HsinChieh
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化的质粒生产方式，包括连续发酵工艺、柱纯化工艺等，并开展质粒生产工艺验

证研究，包括对杂质清除能力的验证研究。对于用非病毒系统的质粒转染载体来

说，因直接用于 T 细胞转染，还需要考虑质粒的制剂配方工艺，如制剂缓冲液配

方既要保持质粒的稳定性，又要减少对 T 细胞的风险，同时还需要尽可能符合产

品制剂的要求。 

生产质粒菌种的传代次数应有菌种传代稳定性数据的支持，应采用能保证从

菌种库工作种子批代次复苏后传代至质粒载体生产所用的细菌代次尽可能少的

生产工艺，且在 CAR-T上市后，用于制备慢病毒载体的质粒的菌种传代次数应不

高于工艺验证的最大传代次数；同时需要考虑每个质粒的生产规模应与慢病毒载

体及 CAR-T细胞预期规模相匹配，为了提高生产的一致性，单批次质粒应有足够

的量可以满足制备多批次的慢病毒载体及 CAR-T细胞。 

质粒的质量控制通常需要考虑质粒鉴别、含量、纯度（包括 DNA 形式及杂质）、

无菌、内毒素等，对于直接用于转染 T细胞的质粒载体，还需要考虑质粒的细胞

转染效率。其中，质粒鉴别检查时，尽管在菌种库质量控制中进行了质粒的基因

序列测定且进行了菌种稳定性的研究，但在质粒质控时仍需进行质粒序列测定或

限制性酶切法对质粒进行鉴别，确认质粒结构及序列的正确性。质粒的纯度控制

包括两个方面，一方面控制质粒本身的质量，如可采用 OD260/OD280 的比值、电

泳法或液相法等，不仅可以控制质粒所占的百分比，还可分析及监测质粒的不同

形式，如超螺旋、解螺旋及线性的比例，不同质粒状态比例的控制主要是考虑对

慢病毒包装效率以及 T 细胞转染效率的影响，并可作为质粒批间一致性的控制；

另一方面，纯度的检测还应包括对工艺杂质的控制，如宿主菌蛋白残留、宿主菌

DNA残留以及工艺中添加的其它需要控制的成份。为控制质量检测的有效性，研

究者应在产品研发过程中建立质粒参比品，用于质粒鉴别、纯度及细胞转染效率

检测的控制。 

质粒保存的稳定性研究也是质粒质量控制的一个重要参数，通过分析不同保

存时间及不同保存温度下质粒的不同形式比例的变化、对 T细胞转染效率的影响

确定质粒使用的有效期。 
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6、病毒载体的生产规模要设计多大？是否可以采用细胞培养皿进行病毒载体的

培养？关键工艺研究包括哪些？病毒载体制备过程中如何降低牛血清的风险？  

病毒载体规模的设计需要根据单次感染 T细胞所需要的病毒量、质量检测所

需要的量、留样量、病毒载体的稳定性以及预期的年度病毒用量等因素综合考虑。

在临床试验过程中，一方面因在评估 CAR-T细胞产品的同时也要评估病毒载体工

艺及其稳健性，需要使用不止一个批次的病毒载体制备 CAR-T 细胞，另一方面，

由于 T细胞供体的个体差异大，为减少病毒批次一致性不足造成的影响，又不应

使用过多批次的病毒载体，因此病毒生产规模的设计要同时兼顾这两方面的需要。

而对于上市后 CAR-T细胞的制备，在病毒载体保存稳定性数据的支持下，采用大

规模制备的病毒载体更有利于产品的安全性、有效性及一致性。 

产品早期研究时，研究者可能会采用培养皿进行病毒载体的制备，但对于生

产临床用病毒载体来说，这种培养方式引入污染的风险相对较大，因此，制备临

床用的病毒载体应采用尽可能封闭的系统，如细胞工厂或生物反应器。 

对于γ-逆转录病毒载体，因可建立稳转细胞系，如 PG13 细胞生产 GALV 病

毒载体，在生产病毒载体时，从工作细胞库中取出 1支或多支冻存细胞复苏，合

并后接种于适当的培养瓶，逐级扩大培养，收获培养上清即可获得γ-逆转录病

毒载体悬液。而制备慢病毒载体时，目前主要是采用三质粒或四质粒共转染的方

法，从 WCB 取一支或多支包装细胞，扩增至所需数量后，加入适当比例的辅助质

粒载体及穿梭质粒载体共转染细胞，培养一定时间后收获上清，即获得慢病毒载

体悬液。 

为获得高滴度的病毒，应开展病毒培养工艺的研究，包括不同阶段细胞培养

用液、辅助质粒与穿梭质粒的比例、质粒转染方法及所用试剂（如磷酸钙、PEI

或其它转染试剂如 lipofect2000等）、转染时间及效率、病毒收获时间及收获次

数，病毒悬液保存条件等关键工艺参数，并进行验证。因逆转录病毒载体的稳定

性相对较差，在 4-8℃保存及反复冻融均会明显降低病毒的感染滴度，所以，在

工艺设计时应考虑采用培养及纯化的连续工艺，以减少中间品保存的时间，同时

还应考虑增大收获病毒培养液的规模同时降低收获次数的工艺，以提高病毒产量

的同时保证病毒的滴度。 

目前病毒载体制备中仍多采用含血清工艺，但为了降低牛血清的风险，一方



12 
 

面，在使用前按照药典中新生牛血清的质量要求进行牛血清的检测，在病毒载体

的质量控制中进行牛血清白蛋白残留量的检测，另一方面，鼓励开展病毒载体的

低血清以及无血清生产工艺的研究，如在病毒包装阶段采用低血清培养或无动物

源性培养液替代牛血清的工艺研究。 

7、是否要进行病毒载体生产终末细胞的检定？  

是的，进行病毒载体生产终末细胞的检定，其目的在于评价病毒载体的生产

工艺是否会引入外源病毒因子或激活内源性病毒因子而增加产品的风险。因目前

用于 T细胞转染的病毒载体主要分泌到培养上清中，包装细胞病变相对较弱，因

此，其生产终末细胞即是指病毒液收获后的细胞。一般来说，在生产工艺稳定的

情况下，至少要进行一次生产终末细胞的全面检定，检测项目至少包括细胞鉴别、

无菌检查、支原体检查及病毒污染检查，其中病毒污染检查中应包括复制型病毒

（RCR/RCL）的检测，而细胞种属特定病毒可不再重复检测。但如果生产工艺发

生了变化，则需要重新进行生产终末细胞的检测。 

8. 如何开展病毒载体中的外源因子污染的检测？  

对于转染 T细胞的病毒载体来说，外源因子污染是影响其安全性的一个重要

风险因素，因此，应对每批的病毒载体进行外源因子污染的检测，其检测项目主

要包括细菌、真菌污染、支原体污染及外源病毒因子污染，被测样本应不得检出

外源因子。 

根据最适样本的原则，取病毒载体的收获液进行外源因子污染的检测能最大

程度地反映污染的风险，如进行多次病毒载体收获，则每次收获时均应取收获液

检测。外源因子污染的检查方法可见《中国药典》三部的无菌检查法、支原体检

查法及外源病毒因子污染检查法的通则。但考虑到病毒载体的不稳定性及下游工

艺的连续性，在此阶段也可考虑采用快速检测方法放行而进入下游纯化工艺，但

应同时采用药典方法进行检查，如果药典方法检测结果显示有外源因子污染，则

使用了该收获液制备的任何批次的病毒载体均不得用于 T细胞转染。 

除药典方法外，同时鼓励研究者开发更敏感、更快速的外源因子检测方法，

如高通量测序法，经验证后可考虑作为外源病毒因子污染检查的替代方法。 
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9、病毒载体是否要纯化？纯化及浓缩工艺应考虑哪些因素？纯化的病毒载体如

何保存？ 

因 CAR-T细胞产品的有效成份为活细胞，其产品为无菌制剂但不能采用终端

灭菌工艺及除菌过滤工艺，在细胞培养、收获及制剂阶段虽然有换液以及离心洗

涤过程，但纯化工艺仍显不足，且不能采用有效的病毒清除及灭活工艺，因此，

为降低病毒载体对 CAR-T细胞产品的安全性风险，应考虑对病毒载体收获液进行

纯化、浓缩并制成无菌病毒载体。 

因γ-逆转录病毒载体及慢病毒载体病毒颗粒相对较大，属中等大小病毒，

且有包膜，在培养、纯化及浓缩过程中对剪切力相对敏感，易破坏对细胞的感染

性，因此，在进行纯化及浓缩工艺设计时，不仅要考虑尽可能采用减小这些破坏

因素的纯化工艺，如控制流速、减小切向流压力，而且还必须要考虑纯化工艺对

杂质的去除效果以及纯化规模放大的能力，如采用柱层析法进行病毒载体的纯化。 

为避免反复冻融，纯化后的病毒载体应保存在适宜的制剂配方缓冲液中，按

照单次使用量分装后在最适条件下进行保存，病毒载体的最适保存条件应进行验

证。 

逆转录/慢病毒病毒载体的稳定性是影响该领域发展的一个重要因素，如果

逆转录病毒载体可以长期稳定保存，则给病毒载体大规模化生产提供了发展空间，

同时也会提高 CAR-T细胞产品的一致性以及大大降低 CAR-T细胞产品的成本，提

高患者的可及性。病毒载体的制剂配方缓冲液、病毒载体的保存状态（如冻干）

及保存条件均是保持病毒载体稳定的重要因素，因此，在临床试验过程中，鼓励

研究者继续开展病毒载体制剂及保存工艺的研究，以提高病毒载体的稳定性。 

10、纯化后的病毒载体的质量控制检测需要考虑哪些参数？ 

纯化后的病毒载体质量控制通常会参照以病毒载体为终产品的基因治疗产

品的要求，主要质控项目包括外观、可见异物、CAR鉴别、pH、纯度、病毒物理

滴度和/或转导滴度、无菌检查、复制型病毒（RCR/RCL）、工艺相关杂质（如宿

主细胞蛋白及 DNA 残留、质粒 DNA残留、总 DNA残留、牛血清白蛋白残留、核酸

酶残留等）及细菌内毒素等。针对一个特定的病毒载体，需根据病毒载体及其生
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产工艺的特点建立特定的质量控制检测项目及要求。 

同质粒参比品一样，在病毒载体的纯度、CAR 鉴别、物理及细胞转导滴度

的检测中需要建立相应的病毒载体参比品，但是由于病毒载体稳定性及制备规

模的限制可能会制约病毒参比品的研制，特别是慢病毒载体，因此，鼓励研究

者在临床试验期间在病毒稳定性数据积累的基础上尽可能开展病毒载体参比品

的研究工作以满足产品上市时的需要。 

11、采用何种方法进行病毒载体的滴度测定？是否需要规定病毒载体的比活

性？ 

不论是γ-逆转录病毒载体还是慢病毒载体，因其均不具有复制能力，因此，

不能通过常规的细胞病变法（如 PFU或 CCID50法）进行病毒滴度的测定，而通常

采用对细胞转导的能力做为病毒载体的滴度，即将病毒载体转导敏感细胞系（如

293T 细胞、HT-1080 细胞等）或原代细胞（如 PBMC）后，检测细胞 CAR 表达阳

性率或 CAR基因拷贝数，计算其转导滴度（TU/ml）。但由于不同的细胞对病毒载

体的敏感性不同，不同的检测参数对病毒载体转导滴度结果也不同，因此，选择

何种细胞、检测何种指标进行病毒载体的转导滴度的测定需要进行充分的验证，

同时，鼓励研究者在临床试验过程，探索病毒载体转导滴度测定结果与转导 T细

胞所用的病毒量、CAR-T细胞阳性率以及临床有效性之间的关系，以建立最适病

毒滴度测定方法及病毒载体转导剂量。 

除病毒转导滴度外，还可通过检测病毒载体特定抗原或病毒基因拷贝数来检

测病毒载体的物理滴度，如慢病毒载体 p24 抗原含量的检测。但由于病毒载体包

装过程中可能会形成无转导效力的病毒，而这些无效力的病毒载体不能将 CAR基

因整合到 T细胞基因组中，因而也不能产生 CAR-T细胞，因此，为限制无转导效

力的病毒载体的水平以监测病毒载体工艺的一致性，建议限定转导滴度与物理滴

度的比例，即比活性。 

12. 采用何种方法进行 RCR/RCL 检测？ 

复制型病毒（RCR/RCL）是γ-逆转录病毒载体与慢病毒载体的一个安全性质

量控制项目，因病毒载体设计的不同，产生复制型病毒的风险也会有不同，如采
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用四质粒共转体系以及含有末端自我失活(Self Inactivating,SIN)结构的病毒载体，

其病毒载体生产过程中产生RCL的风险会明显降低，但尽管如此，产生RCR/RCL

的风险仍不能完全排除，因此仍需要对病毒载体进行RCR/RCL的检测，且病毒载

体不得检出RCR/RCL。 

复制型病毒的产生与病毒载体特点及载体设计有关，是逆转录病毒载体生产

体系中可能存在的风险，不是因外源而引入的风险，因此，取病毒载体收获液或

纯化后的病毒载体用于 RCR/RCL检测均具有一定的合理性，但这两个点检测各有

利弊。如以病毒载体收获液作为样本，可以直接地反映病毒载体在包装过程中出

现 RCR/RCL的风险，为达到有效的检出，可能需要取较大的样本量进行检测；如

以纯化后的病毒载体为检测样本，因病毒载体在经过纯化及浓缩工艺后，RCR/RCL

同样也会得到浓缩，检测时可能需要取相对小的样本量即可进行有效的控制，也

可直接反映出转导的病毒载体中是否含有 RCR/RLC，但也存在纯化工艺可能会对

原本含量可能很低的 RCR/RCL造成破坏从而影响检出的风险。不论选择何种样本，

均需要对病毒载体进行充分的复制型病毒的检测，以降低在 CAR-T 阶段产生

RCR/RCL的风险。 

目前 RCR/RCL 的检测方法主要包括针对特定基因（如 VSVG 基因）的 PCR 法

或 QPCR 法和敏感细胞感染试验法，即将待测样本接种于敏感细胞上，进行多次

传代，如样本中有复制型病毒，在培养末期的时候通过观察病变、p24抗原表达、

RCR/RCL 特定基因表达或逆转录酶活性等可能反应出病毒复制的情况，如用

C8166细胞或其他敏感细胞检测慢病毒载体的 RCL。 

RCR/RCL检测方法要求具有较高的灵敏度，建立及验证 RCR/RCL检测方法时，

可以考虑以复制型病毒或复制型病毒载体作为样本验证方法的最低检出水平。对

于γ-逆转录病毒载体 GALV来说，因 GALV 为生物安全 II级，检测实验室可以在

P2 生物安全实验室开展 RCR 检测方法的建立及验证以及样本的检测。对于复制

型慢病毒（RCL）的检测来说，可以采用 HIV 弱毒株或重组的条件复制型慢病毒

载体作为阳性对照病毒。若以 HIV弱毒株为阳性对照病毒，其感染试验所涉及的

培养应在 P3 级生物安全实验室条件下进行；但若采用条件复制型的慢病毒载体

作为阳性对照，则可以在生物安全级别至少为 P2的实验室开展实验。其他非 HIV

骨架的慢病毒载体，可以在 P2 生物安全实验室进行阳性对照病毒培养并开展方
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法学研究和样本检测。 

通常来讲，应对每批制备的病毒载体进行充分的 RCR/RCL检测，包括高灵敏

的 PCR法及敏感细胞感染试验法，但结合现有慢病毒载体临床试验的安全性数据、

P3 实验室做为常规检测的低操作可行性和复制型慢病毒载体制备的困难，在

CAR-T细胞产品临床试验早期，可考虑用灵敏的PCR法进行RCR/RCL的控制检测，

但在确证性临床阶段以及上市前则必须采用敏感细胞感染试验监测病毒载体中

的 RCR/RCL的潜在风险。 

13、如何考虑病毒载体工艺杂质质量控制的要求？ 

病毒载体工艺杂质残留量的限定标准可以参考 in-vivo 方式的病毒基因治

疗制剂的要求，但同时也需要考虑，因用于 T细胞转导的病毒载体并不直接进入

人体，且在细胞转导后，CAR-T细胞扩增培养的过程中会经过多次培养液的更换

以及细胞收获后洗涤过程，这些操作均会不同程度的降低工艺杂质的含量，因此，

对于那些工艺杂质残留量质量标准的制定还应结合下游工艺验证的数据综合评

估后再确定标准。但是对于牛血清白蛋白残留量来说，因其是一个明显的过敏原，

且会吸附在细胞表面不易去除，因此，仍应建立严格的标准，可考虑以单次转导

所用的病毒量为一个剂量，应不高于 50ng/剂。 

14、是否要开展病毒载体的稳定性研究以及如何设定稳定性评价参数？ 

是的，病毒载体的稳定性研究数据是制定病毒载体保存条件及有效期的重要

依据，因病毒载体的生产成本较高，在研究早期，可重点开展保存温度及转导条

件的病毒载体稳定性研究，保存温度应开展实时稳定性研究，而转导条件的稳定

性可根据转导 T细胞的最长时间设置稳定性研究的时间点，稳定性研究主要考查

病毒载体对保存条件敏感的质量参数，如可见异物、转导滴度、无菌及细菌内毒

素等，如是冻干保存的病毒载体，还需进行水分的检测。 

15、转导载体是否允许外包加工？如何控制外包加工的转导载体的质量？ 

由于病毒载体制备，特别是临床级的慢病毒载体制备，是一个复杂及专业化

程度很高的过程，对生产设施、设备、工艺验证等等都需要高额的投入，因此，
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国际上一些开展 CAR-T 细胞治疗产品开发的公司会选择与病毒载体制备机构合

作的方式，为其提供病毒载体，这种方式也有可能成为未来我国 CAR-T细胞产品

的生产模式，因此，如果拟采用外包的方式制备病毒载体，那么 CAR-T细胞产品

生产单位应对自己所用的质粒载体及病毒载体进行充分的验证，建立基础的生产

及纯化工艺，并制定病毒载体的质量标准后，再选用有 GMP资质的病毒载体公司

进行生产。CAR-T 细胞生产单位既应保证生产病毒载体的公司其质量体系符合

GMP的要求，又要保证病毒载体生产全过程符合该 CAR-T细胞产品生产单位所制

定的该病毒载体特定的质量要求，包括对原材料、菌种库及细胞库、质粒生产及

病毒生产的要求，并与病毒载体公司间建立严格的供应商审计制度、产品质控及

年度报告等质量协议要求，以保证可获得质量稳定的病毒载体。同时，CAR-T细

胞生产单位必须根据所制定的病毒载体质量标准，对每批病毒载体的关键质量控

制参数进行检验，合格后方能放行使用。 

五、建立可提供 T 细胞的供体资质标准： 

1、选择 T 细胞供体的基本考虑是什么？ 

同其他免疫细胞产品一样，CAR-T细胞产品的生产也是从供体细胞采集开始

进入制备流程的，这是免疫细胞治疗产品一个非常典型的特征，也是造成最终细

胞产品一致性较差的一个重要原因，因此，需建立准确、合理的供体标准。而且，

对于 CAR-T细胞产品来说，尽管研究者在不断地开展提高其安全性的研究，但到

目前为止，其临床使用的风险尚不能充分评估，因此，使用人群仍限制在无有效

治疗手段的肿瘤晚期患者，而这种患者因其前期的治疗过程更为复杂，个体状况

的差异性更大，因此，更需要建立供体与 CAR-T 细胞产品之间的相关性，提高

CAR-T细胞制备的成功率及质量可控性。 

建立供体标准至少要考虑：（1）对供体身体状况的基本要求，如血常规指标、

外周血淋巴细胞数或某种特定表型细胞的数量等；（2）临床适应症：如肿瘤类别

及分期、肿瘤负荷、采集初始样本前与现在治疗方案的间隔、血液肿瘤患者外周

血中肿瘤细胞表型及数量等；（3）传染性疾病因子的筛查和检测：对传染性疾病

因子的检测标准需结合 CAR-T细胞的临床治疗目的来建立，如用于治疗 HBV引起

的肝癌的或治疗 HIV 患者的自体 CAR-T细胞，其供体的 HBV或 HIV-1/2的标准则
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可以其病毒载量值作为限定标准；（4）遗传性疾病及肿瘤史筛查：主要用于异体

供体的筛查。 

2、细胞供体（者）应进行哪些传染性疾病因子的检测？应采用何种方法检测？ 

制备 CAR-T细胞治疗产品所用的采集物为白细胞富集样本，病原体筛查和检

测的种类至少应包括 HIV-1/2、HBV (表面抗原及核心抗原)、 HCV、梅毒、 CMV、

EBV及 HTLV-1/2。因 CMV抗体阳性率较高，研究者需要建立 CMV抗体阳性样本是

否使用或如何放行的操作细则。在细胞采集前，可取供体外周血样本进行抗体或

抗原的检测，检测方法应采用最灵敏的方法，如血源筛查试剂。病原体检测时间

与细胞采集时间间隔应尽可能短。     

对于异体细胞供体，必须进行上述病原体的筛查及检测，包括使用核酸检测

方法进行病原体检测，病原体阴性的才可作为细胞供体。 

3、自体细胞供体是否必须要进行传染性疾病因子筛查和检测？ 

对于自体细胞供者来说，因其仅限于自体使用，其病原体传播的风险相对较

小，且肿瘤患者入院时已经进行了一定程度的病原体检测，因此，对于自体供体

的病原体筛查和检测是建议性而非强制性的，其目的是了解供者病原体感染状况，

如果供体某种病原体检测为阳性，或未进行筛查，在后期细胞操作时需要考虑细

胞培养方法是否会造成病毒或其它外源因子的增殖或传播，从而危及到操作者或

对其它供者样本造成交叉感染，并采取相应的防护或隔离操作措施。 

4、如使用可建系的细胞制备 CAR-T 细胞，如何评估其供体及细胞的风险？ 

对细胞供体应进行遗传性疾病及肿瘤基因的筛查和检测，细胞系则需要按照

《中国药典》三部生物制品通则《生物制品生产及检定用细胞的制备及检定规程》

的要求建立细胞库，并进行全面的质量评价，包括细胞鉴别、外源因子污染（包

括非病毒性及病毒性内外源因子）、细胞核型、成瘤性、稳定性、免疫反应性等。 

5、在临床试验过程中如何进一步开展供体资质的研究？ 

对于自体细胞供者来说，因 CAR-T的治疗效果与安全性与自体患者密切相关，
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在临床试验过程中应更进一步开展自体患者前期治疗手段及治疗阶段、肿瘤的异

质性（如外周血中不同表型的血液肿瘤细胞）、特定肿瘤标记、外周血单核细胞

采集时间、细胞中各表型细胞组成的比例或某种特定成份与 CAR-T细胞扩增的成

功率、体外生物学效力、治疗效果及不良反应间的关系，以便获得更精准的数据

用以严格限定自体或异体供者的入选条件，使最合适的患者最大获益。 

对于异体供者来说，在临床试验中还应更多地开展供体与患者 HLA表型相合

度以及治疗方案与免疫排斥之间的相关性研究。 

六、CAR-T细胞产品的生产、质量控制研究及检测 

1、CAR-T细胞产品的生产工艺研究应考虑哪些因素？ 

CAR-T 细胞制备可大致划分为以下几个工艺步骤：外周血细胞采集及单核细

胞的分离（或冻存）、T 细胞分选、T 细胞活化、T 细胞转导（或转染）、CAR-T 细

胞扩增和收集洗涤及制剂。每一个步骤均应开展工艺研究，包括外周血细胞的采

集量、单核细胞分离试剂的选择及分离方法，PBMC的冻存条件及冻存时间、T细

胞分选试剂和活化试剂的选择及用量优化、培养液的选择及优化、添加因子及使

用浓度的优化、培养方式的选择及优化、细胞转导方法及载体用量的选择和优化、

转导/转染条件及转导/转染时间的优化、CAR-T细胞扩增条件的优化、细胞收获

方法及洗涤条件、CAR-T 细胞制剂配方的优化、细胞冻存方法的优化、CAR-T 细

胞运输条件及复苏条件的优化等，并进行部分工艺及完整工艺的充分验证，确定

最终的工艺参数，如 PBMC 有分离后使用和冻存后再使用两种工艺，验证时则需

要对这两种工艺均进行工艺验证。 

对于已知病原体阳性的自体 CAR-T细胞产品工艺或用异体 T细胞制备 CAR-T

的工艺还要验证 T 细胞培养扩增体系不会造成传染性疾病因子的培养及扩增。另

外，与自体 CAR-T 细胞相比，异体 CAR-T 细胞产品因其可用于多个患者，其传染

性疾病传播的风险较高，因此，对于异体 CAR-T细胞产品不鼓励使用新鲜制备的

细胞剂型。 

因多种因素的限制，自体 CAR-T细胞治疗产品可能在应用于患者前未必能够

进行全部项目的检定，所以工艺验证尤为重要。但工艺研究及验证必须结合工艺

的实际情况设定相应的验证参数，如人工操作、模块式制备系统、全封闭自动制
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备系统等，可能需要研究以及验证的工艺步骤不同，因此，也需要设置不同的工

艺验证参数。 

由于 CAR-T细胞产品工艺研究在不断进展，到目前为止，业界对何种工艺最

好并未达成共识，因此，可以在产品研发过程及早期临床试验阶段开展不同程度

的工艺验证研究，但在确证性临床试验过程中应完成充分的工艺验证。 

工艺验证完成后，应在关键工艺步骤设置关键过程控制参数及标准，以提高

CAR-T细胞产品的生产一致性。 

2、如何定义 CAR-T细胞的批次及批量？ 

从单一个体的 PBMC细胞进入分选开始至制备出可供临床用 CAR-T细胞为止，

经过这一单次工艺过程中所制备的 CAR-T 细胞称为一个批次，此单一批次所制备

出来的所有分装的规格为此次生产的批量。如从自体供体中采集并分离 PBMC 后

冻存保存，将冻存的一支或几支 PBMC复苏，然后经过分选、活化、转导、扩增、

收集及制剂过程后获得 3-4个包装的 CAR-T细胞，这些细胞即称为一个批次。如

果再次从 PBMC 复苏制备 CAR-T 细胞，则为另一个批次。对于自体供体来说，每

一个批次的量一般较少，如每批可能有几个包装规格；而对于异体供者来说，

CAR-T细胞的批次可能会有 50~100个包装规格。 

3、CAR-T 细胞产品的质量控制研究及检测至少应包括哪些项目？应如何设置这

些质控项目更符合 CAR-T细胞产品的特点？  

CAR-T细胞治疗产品的质量控制研究及检测项目一般应包括：细胞数量及细

胞活率、细胞表型、CAR阳性率检测、生物学效力检测，无菌检查、支原体、热

原/内毒素的检测、CAR-T细胞基因组中病毒载体拷贝数及整合的检测、RCR/RCL

检测、工艺残留物检测（如具有潜在风险的磁珠残留、细胞因子残留、Retronectin

残留等）及肿瘤细胞残留检测。对于异体 CAR-T细胞，还应进行组织相容性抗原

检测及采用核酸法进行特定人源病毒的检测。 

对于异体供体（非直系亲属或移植配型个体）的 CAR-T细胞，因可成为货架

期产品，批量相对较大，因此，除取收获的细胞悬液为最适检测样本用于支原体

的检测外，所有其它的检测项目均可在最终的 CAR-T细胞产品中检测，所有检测
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结果均合格后方可放行。 

而对于自体 CAR-T细胞，原则上应尽可能用最终细胞产品进行检测，但考虑

到因单次制备的批量有限，即使冻存剂型的 CAR-T 细胞为配合患者的治疗时间，

有的可能难以完成所有的检测，因此，需要在用最小的样本量达到最大程度地控

制产品质量控制之间进行风险评估，即采用在制备过程中不同的点取样以及

CAR-T细胞最终制剂取样进行上述的项目检测的策略，取样点的设定需要根据工

艺特点及工艺验证的结果确定。如：无菌检查、细菌内毒素则应取最终包装的

CAR-T细胞产品进行检测；无菌检查也可取 CAR-T细胞收获前的样本进行快速方

法的补充检测。再如 CAR-T细胞产品的剂量通常是以活的 CAR阳性的 T细胞数来

标示，在分装前需要根据细胞计数结果、细胞活率、T细胞阳性率以及 CAR阳性

率来计算分装量，并需要在分装时将标签贴在存袋上，因此，细胞表型及 CAR阳

性率检测可能需要在细胞收获前进行，而细胞数量及细胞存活率则需要在分装前

检测，如为冻存细胞，还需要通过冻存工艺验证研究证明冻存后的 CAR-T细胞产

品仍可以符合患者剂量的要求，并结合冻存工艺验证的结果制定终产品相应项目

的质量标准。其它检测项，如 CAR-T细胞基因组病毒载体拷贝数及整合位点的检

测可在收获前取 CAR-T细胞悬液进行检测；RCR/RCL和工艺残留物检测则可在冻

存前取样检测；而生物学效力在分装前取样还是取最终包装的细胞悬液进行检测，

可能需要根据方法学验证结果确定，如果方法学验证结果显示，分装前取样检测

与最终包装取样检测的结果具有一致性，可将此项检测前置。 

针对一个特定的 CAR-T细胞治疗产品，应根据 CAR-T的设计、基因修饰方法、

所用的关键原材料、生产工艺及工艺验证数据、保存条件及预期用途等具体特点

综合考虑，设置个性化的质量控制要求，包括过程控制及最终产品放行检测的项

目及标准，并在质量标准中明确特定项目的取样点及取样要求。 

4、选择或建立质量控制检测方法时应考虑哪些因素？ 如何制定其每一检测项

目的质量标准？ 

（1）细胞数量及细胞存活率：对于 CAR-T 细胞来说，患者输入的细胞数及

活率不仅与临床有效性及临床副反应密切相关，而且是设置 CAR-T细胞产品包装

规格及临床剂量的重要参数，因此，需要建立准确的细胞计数及活率检测方法，
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并建立产品的放行标准。 

目前有多种方法用于 CAR-T细胞治疗产品的细胞计数，包括传统血球计数板

计数法及细胞自动计数仪计数法，其中自动计数仪又包括不同的计数原理，如利

用台盼蓝染色计数、荧光染色法计数及非染色法计数等。与人工计数法相比，自

动计数仪节省人工，且明显减少不同操作者之间的误差，对于产品质控检测来说，

自动计数仪检测结果的可重复性更好。不同自动计数仪因每种方法计数原理不同，

同一样本在不同的计数仪上的结果会有明显的差异，这些差异可能来自于染料的

特性及其标记特性、区分细胞不同活力状态（如活细胞、死亡、凋亡细胞）的能

力及计数软件的设计等，因此，应在计数方法验证的基础上建立细胞数及活率标

准，且细胞数应设立上限及下限标准，细胞使用前活率应不低于 70%，但同时鼓

励研究者开发符合临床使用要求的、可提高或维持冻存细胞复苏后高活率的细胞

冻存液。 

（2）鉴别、均一性及纯度检测：因 CAR-T 细胞为以 T 细胞为主的异质性细

胞群，因此应开展目的 T细胞和非 T细胞表型及含量质量控制研究，并建立相应

的质量标准。鉴别及纯度检测目前主要采用流式细胞法，对不同的细胞表面标志

物进行检测。所采用的细胞表面标记至少要包括两类，一类表面标记应用于检测

CAR-T 细胞中的非目标细胞成份并限定其比例，包括 NK 细胞、单核细胞等。另

一类表面标记用于鉴别 CAR-T细胞中目标 T细胞的比例及不同 T细胞表型的组成，

在前期研究中可能主要以 CD3表型为主，但由于 CAR-T细胞在体内的持久性及有

效性机制尚未完全阐明，因此，在临床试验过程中研究者需要进一步分析不同 T

细胞表型的比例与临床有效性之间的相关性，如包括 CD4与 CD8 的比例、中央记

忆 T细胞、效应记忆 T细胞、效应 T细胞以及耗竭 T细胞等对体内效力及持久性

的影响，为最终建立 T细胞表型标准提供数据，同时也为采用表型作为生物学效

力替代检测提供依据。 

除细胞表型鉴别外，还应关注细胞培养过程中出现交叉污染的风险，因此，

在制备过程中不仅要通过标识系统确保不同个体细胞的可溯源性，还应通过工艺

设计及有效的隔离措施防止出现交叉污染的风险，同时建议留取采集细胞样本及

CAR-T细胞产品，如果出现意外情况时可用于个体来源检测的原因分析。 

（3）CAR转导/或转染阳性率检测：对于 CAR-T细胞来说，发挥肿瘤杀伤作
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用的有效成份是 CAR 阳性的 T细胞，CAR-T细胞产品的包装规格及临床使用剂量

是以 CAR-T阳性细胞数标示的，因此，必须检测 CAR转染阳性率。应采用流式细

胞法检测 CAR转染阳性率，目前有针对 CAR 不同结构区域的检测方法，包括针对

CAR抗原结合位点的，如 CD19抗原或抗 ScFv 抗体，或针对轻链或铰链区的抗 Fab

或 Protein L，与其它两种方法相比，针对抗原结合部位的 CAR阳性率检测方法

具有更好的专属性。因现有数据显示不同程度的 CAR 阳性率（20%~80%）在临床

上均表现出了一定的有效性，建立统一的 CAR阳性率的最低标准尚需更多的数据

支持，但作为 CAR-T细胞有效成份质量控制的指标，研发者需在申请临床试验前

建立特定产品的 CAR 阳性率最低标准，在临床过程中进一步开展生产工艺及检测

方法的研究及验证，结合早期的临床数据，在确证性临床前建立更合理的 CAR阳

性率标准。 

（4）CAR-T细胞的生物学效力检测：同其他生物制品相似，CAR-T细胞的生

物学效力检测方法最好可以模拟产品的作用机制（MOA），可以是体外法也可以是

体内法，并且鼓励研究者开发定量的效力检测方法。目前 CAR-T的效力检测有多

种方法，如将 CAR-T细胞与肿瘤靶细胞体外共同孵育后通过检测肿瘤杀伤率或增

殖抑制率、IFN-γ的表达量、CAR-T细胞上某种与杀伤相关的细胞表型的变化等

体外效力检测方法，或采用动物活体成像技术，检测标记的靶细胞肿瘤模型在体

内的减少或动物生存期延长等体内效力检测方法。在研发早期，研究者可能会采

用体外细胞因子表达的替代指标进行效力检测。但不论采用何种方法，在早期的

方法学验证时，至少要分析方法的专属性，证明其生物学效力与 CAR-T细胞具有

一定的量效关系，并考虑采用体内法验证体外法的有效性。随着研究及临床试验

的不断深入，需要逐步建立起体外效力的有效评价方法及质量标准并开展效力参

比品的研究。 

（5）无菌检查：在可行的情况下，首选药典方法用于无菌检查，但考虑到

CAR-T细胞产品的特殊性，也鼓励研究者开发快速的无菌检查法作为中间过程监

测或放行检测方法，且在临床试验过程中须按照中国药典要求以及其它国际要求

对快速无菌法进行充分验证，且在早期使用时，快速方法应与药典方法平行进行，

在获得充分的比对数据后，结合无菌生产全过程的风险评估设计放行策略，才有

可能替代药典方法。 
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（6）支原体检查：应在细胞培养物合并后洗涤前取细胞悬液进行支原体检

查，同无菌检查相同，在可行的情况下，首选药典方法，但由于药典支原体检查

时间较长，因此也鼓励研究者开发快速的支原体检查法用于中间过程监测或放行

检测，但在临床试验过程中必须对快速方法进行充分的验证，验证方法可参考中

国药典的相关规定及国际要求，证明所用快速方法的最低检出限至少不能低于药

典方法。即使选用商品化的检测试剂，在使用前也需确认其最低检出限不低药典

方法。在早期使用时，应与药典方法平行进行，在获得充分的比对数据后才有可

能替代药典方法。 

（7）细菌内毒素的检测：细菌内毒素检测应作为 CAR-T 细胞的放行标准，

可采用 LAL法或其他新的敏感稳定的方法，但新方法需要与家兔法进行比较验证。 

（8）CAR-T 细胞基因组中病毒载体拷贝数的检测：载体基因整合在 T 细胞

基因组中，一方面显示有 T细胞进行了 CAR 基因修饰，一方面又是一个安全性指

标，可能会因整合而带来原癌基因的激活或抑癌基因的失活等造成二次肿瘤的风

险，尽管现在载体的设计已经大大降低了整合的风险，但这种风险仍未完全消除，

因此需要对整合到细胞基因组中的病毒拷贝数进行检测，在收获时取 CAR-T细胞

悬液进行检测，目前认为不高于 5 拷贝/细胞是可以接受的。但需注意的是，这

一检测项目反映的是群体的平均值，不是每个细胞的实际情况，因此，在临床试

验过程中还需要继续密切关注因 CAR基因整合带来的潜在风险。  

（9）CAR-T 细胞基因组中载体整合位点的检测：此项检测主要是评价载体

在 T细胞中不会产生热点整合而造成二次肿瘤的风险，如在肿瘤基因或抑癌基因

发生整合，但由于此项研究与载体设计等相关，因此，可作为产品质量控制研究

的内容，可暂时不做为过程控制或产品放行的标准。在临床试验期间进行多个体

数据的分析，获得载体整合的特点并进行风险评估后，再确定是否有必要作为每

批产品的质量检测项目。 

（10）RCR/RCL 检测：因该项检测在病毒载体的阶段做了充分的检测，在

CAR-T细胞质控时可考虑主要采用 PCR法或其它快速法检测放行，但在早期研究

时，建议积累足够的数据来支持这种质控策略。 

（11）工艺残留物检测：应建立细胞治疗产品在生产过程中添加的肽、蛋白

及试剂残留量的检测方法，如细胞因子、生长因子、抗体、磁珠、血清的残留量

Wu_HsinChieh
螢光標示

Wu_HsinChieh
螢光標示

Wu_HsinChieh
螢光標示

Wu_HsinChieh
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检测以及细胞碎片等的检测。根据工艺验证的结果以及添加成份的风险，确定是

否作为质量检验项目及 CAR-T细胞产品放行标准。 

（12）CAR-T 细胞中肿瘤细胞残留的检测： 

对于 CAR-T来说，在临床试验过程中还应开展 CAR-T细胞产品中肿瘤细胞残

留特别是被转导的肿瘤细胞的检测方法研究，建立敏感的检测方法并限定肿瘤细

胞的残留水平。。 

（13）人源病毒因子检测：主要适用于异体 CAR-T细胞，如工艺验证时证明

培养过程不会造成传染性疾病因子的扩增，可不作为产品放行要求。 

5、CAR-T 细胞产品如何留样更为合理？为便于质量检测及留样，是否可以将需

在最终包装中检测的项目分装在非最终包装容器中？ 

    对于异体 CAR-T细胞产品来说，因其具有货架期产品的特性，其批量可以满

足质量检测的要求，因此，留样要求与其他生物制品的要求相同。 

    对于自体 CAR-T细胞产品来说，其单批次数量有限，因此可根据前述检测项

目设置的考虑，有些项目可采用过程样品替代最终细胞产品留样。但需要在最终

包装中检测的项目，因为包装材料同样会影响产品的质量，除非能证明非最终包

装容器与最终包装容器对 CAR-T细胞的影响完全一致，否则不能替代。 

6.是否要开展 CAR-T细胞稳定性研究？ 

是的，同其他生物制品一样，CAR-T 细胞产品的稳定性研究是其产品效期、

运输条件规定的依据，需要开展稳定性研究，包括保存条件稳定性研究及运输稳

条件的稳定性研究。 

但因 CAR-T细胞的批量有限，即使是异体 CAR-T细胞，其最终包装规格的批

量也不能满足现有生物制品稳定性研究指导原则的要求，包括长期稳定性研究，

而且对于冻存条件下保存细胞来说，已有科学数据并不支持加速稳定性及强制条

件稳定性的研究，因此，尚需另行建立 CAR-T细胞产品稳定性研究的要求。 
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七、CAR-T细胞的非临床研究 

本部分主要基于药品审评中心《细胞治疗产品研究与评价技术指导原则（试

行）》非临床研究部分和《当前对 CAR-T 类产品非临床研究与评价的一些考虑》

的一般原则，参考国外已上市产品相关信息，对 CAR-T类产品非临床研究实施过

程中的具体技术问题进行讨论。 

作为一种可特异性识别并杀伤肿瘤细胞的人源 T淋巴细胞产品，现有的非临

床研究方法及标准在 CAR-T细胞产品的评价上存在一定的局限性，需要进行多种

新的非临床研究评价策略和方法的探索。CAR-T细胞产品的非临床研究可能包括

如下研究内容：1）体外药效学研究（见六.4.(4) 质量研究部分）；2）动物体内

药效学研究；3）药代动力学研究，关注目标细胞在体内增殖、分布和存续时间；

4）非临床安全性研究，主要包括一般毒性研究（以常规毒理学检测终点为主要

观察指标的单次给药和/或多次给药毒性研究）、以神经系统为主的安全药理研究、

局部耐受性和体外溶血研究等制剂安全性研究以及免疫毒性研究等。受 CAR-T细

胞免疫学特性和相关动物模型可获得性的限制，参考国内外关于 CAR-T细胞产品

研发的实例和监管文件，如已有临床数据经过评估后可保证临床受试者安全性，

CAR-T产品的非临床研究可能获得部分免除。因此，进行哪些非临床研究需要根

据每个品种的具体研发程度决定。 

 

1、非临床研究的一般原则  

（1） CAR-T 细胞产品非临床研究的受试物来源包括哪些？ 

用于非临床研究的 CAR-T细胞产品一般不必要使用患者的血液进行制备。研

究使用的细胞样本可采用健康志愿者捐赠的血液制备。当无法使用临床拟用产品

时，采用动物来源替代产品进行一些概念验证性研究（Proof-of-Concept）也具有

重要意义。 

（2）目前常用的 CAR-T 细胞产品的非临床研究动物模型有哪些？ 

CAR-T 细胞作为人源细胞产品，给予免疫功能正常的动物时会发生免疫应答，

导致人源细胞被清除或者出现免疫排斥反应，从而无法获得对临床有充分预测意
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义的有效性和安全性信息。因此，需要根据研究目的选择适当的实验动物种属。

目前，已用于 CAR-T产品研究和正处于探索阶段的动物模型有如下几种：  

1）同源小鼠模型（Syngeneic Mouse） 

同源小鼠模型具有完整的免疫系统，可以负荷鼠源肿瘤。鼠源 CAR-T细胞可

以靶向性地与其体内鼠肿瘤相关抗原（Tumor Associated Antigen，TAA）结合，

其组织也可能表达低水平的靶抗原，因此可以更好的用于检测靶向和脱靶毒性。

但是仅限用于研究鼠源细胞制备的 CAR-T 产品。 

2）转基因小鼠（Transgenic Mouse） 

转基因小鼠为免疫系统正常鼠，表达人 TAA。在研究针对不同 TAA 的 CAR-T

的同时可以保留宿主免疫系统，但研究对象细胞需要为鼠源细胞。该模型适合用

于 CAR-T细胞的概念验证性研究，但是无法提供人源 CAR-T细胞的药效和安全性

的直接证据。 

3）移植瘤小鼠模型（Human Xenograft Mouse）  

在免疫缺陷小鼠中移植人源肿瘤，可用来研究人源 CAR-T细胞对人源肿瘤的

作用，是一种更加直接的概念验证性研究，也可以在研发早期阶段用于测试不同

的设计类型的 CAR（例如，引入不同的信号分子或者细胞因子）的药效研究。 

4）免疫系统重建人源化小鼠（HIS 小鼠， Humanized Immune System mice, HIS 

mice） 

该模型通过向免疫缺陷鼠移植人免疫细胞制备得来。通常是在对免疫缺陷鼠

进行 CAR-T细胞治疗前移植人 CD34+造血干细胞/祖细胞  （Human   CD34
+ 

Hematopoietic Stem / Progenitor Cells, CD34
+
 HSPCs）。HSPCs可以再生少量髓系

和部分淋巴系细胞。向免疫缺陷鼠移植人的骨髓、肝脏和胸腺的人源化 BLT（fetal 

bone marrow， liver， thymus）小鼠模型，其构建更加复杂，是目前最接近人免

疫系统的动物模型，曾被用于治疗 HIV的 CAR-T细胞的研究，然而，该模型具有

髓系细胞发育不全和 T细胞欠缺的缺点，且目前很难实现大批量生产和标准化。 

5）灵长类模型（Primate） 

 猴免疫系统和生理学功能与人接近，理论上可交叉识别人和猴特异性抗原的

CAR-T产品，可以模拟细胞因子风暴（Cytokine Release Syndrome，CRS）和神经

毒性等临床上发现的毒性反应。但是在猴体内移植人源肿瘤较为困难，当猴 TAA
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无法被 CAR识别时，CAR-T细胞无法活化，在体内存续时间短；同时，人源细胞

在猴体内可能会被免疫排斥，无法充分评价其药效或者无法充分评价其药效或者

毒性反应。 

上述动物模型各有优缺点，采用不同的模型进行不同目的和不同类型的非临

床研究，可以获得更多的有效性和安全性信息。 

2、CAR-T细胞产品的药效学研究 

（1）如何选择药效学评价研究的动物模型？ 

目前常用移植瘤小鼠模型研究CAR-T细胞对肿瘤的抑制作用。同源小鼠模型

和转基因小鼠模型具有完整的免疫系统，在已建立与人源肿瘤相匹配的鼠源肿瘤

模型的基础上，可在一定程度上反映宿主对CAR-T细胞的免疫反应。这两种模型

适合开展概念验证性研究，且受试物需要是鼠源CAR-T产品。对于治疗淋巴细胞

白血病或淋巴瘤的CAR-T细胞产品，可使用人源细胞，如Raji、Daudi、Nalm-6、

Jeko-1等细胞株，或者使用通过基因工程导入特异靶标的特殊稳转细胞株，如

CD19-K562，CD20-K562 等在免疫缺陷啮齿类动物建立移植淋巴瘤模型。鼠源

CAR-T细胞产品也可使用鼠源细胞如A20等建立鼠源模型来评价。通过不同给药途

径给予动物肿瘤细胞可形成不同的肿瘤模型，如，尾静脉注射可形成系统的（全

身性）的淋巴瘤模型，皮下注射或者腹腔注射可形成局部的淋巴瘤模型。有一些

研究在HIS小鼠中移植人血液系统肿瘤，对CAR-T细胞的药效及毒性进行评价。 

（2）如何选择药效学检测方法和评价指标？ 

生物发光成像（Bioluminescent Imaging，BLI）技术是最直观且常用的CAR-T

细胞药效研究方法，该方法检测表达荧光素酶的肿瘤细胞，并以荧光强度表示肿

瘤的荷载量，是目前评价CAR-T细胞产品体内药效作用的主要技术之一。BLI是一

种微创的成像方式，广泛应用于分子和细胞体内动态检测领域，例如基因表达、

蛋白质相互作用、细胞的增殖、迁移、分化以及细胞在动物体内的分布等。采用

BLI方法可以长时间检测体内研究中癌细胞的迁移和扩增，也可用于评价细胞治

疗产品毒性相关的反应。BLI所使用的荧光素酶具有高灵敏度和低背景荧光的特

性，也被广泛应用于非侵入性疾病的监测中。 

其它常用检测方法包括：1）流式细胞术检测动物体内肿瘤细胞的数量；2）



29 
 

流式细胞术、ELISA、MSD等免疫学方法检测血清中与肿瘤相关的细胞因子的变化，

从而间接反映药效学结果；3）常规药理学或病理学方法检测肿瘤相关参数（如

瘤体积、瘤重、动物体内肿瘤细胞的定植部位）和动物中位存活期等。动物中位

生存期 （(Median Survival Time）可反映CAR-T细胞的总体活性，但无法准确反

映CAR-T的靶向活性。进行CAR-T细胞产品药效研究时，推荐采用不同方法来体现

其药效，例如：对于表达CD19+的淋巴瘤模型，可使用流式细胞计数法检测血液、

脾脏或淋巴结中CD19+细胞的表达量指示肿瘤荷载程度，然而流式细胞计数法不

能直观地体现肿瘤发生后期其它各个脏器的累及情况，因此，最好也同时采用活

体成像或者组织学方法进行研究。 

（3）药效学研究如何进行试验设计？ 

CAR-T细胞药效学研究不应局限于常规药物药效学研究的设计方案，而应

根据细胞的来源、产量等特点进行科学合理的试验设计。例如，用于非临床研究

的CAR-T细胞通常来源于健康志愿者的捐赠，而源于同一捐赠者的一次捐赠很难

制备出同时满足药效学和安全性评价研究的受试物的需求量。此外，使用从单一

捐赠者中获得的T细胞生产的CAR-T细胞是否能够充分代表该产品的药效学结果

也需审慎考虑。如果受试物来自不同的捐赠者或者不同的采血时间，每次获得的

受试物的细胞特性等也可能存在某些未知的差异。CAR-T细胞药效学研究要包含

不同的剂量水平以体现量效关系。因未转染CAR- T细胞也可能存在非特异性的肿

瘤细胞杀伤作用，故除了溶媒对照外，需设置T细胞对照组（未转导CAR的T细胞、

模拟转导的T细胞或者半抗原特异性CAR-T细胞）。作为对照的T细胞应尽量与研究

用CAR-T细胞是同一来源且使用统一的生产流程和质量控制标准。此外，建议设

置不接种肿瘤的溶媒对照组以便于结果分析。条件允许时，体内药效试验建议使

用来自不同捐赠者的细胞生产的CAR-T细胞进行动物药效学研究，以评估CAR-T

细胞治疗效果的稳定性。研究中可增加或者设置卫星组用于细胞药代动力学（分

布、迁移、归巢及其存续和消亡特性）、细胞因子的检测以及其它一些毒性指标

的监测。 

3、CAR-T细胞产品的药代动力学（药代）研究 

当前肿瘤细胞专属的靶抗原较少，而CAR-T细胞产品又具有较强靶向细胞杀
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伤活性。CAR-T细胞如果与人体内的非肿瘤细胞结合，可引起严重的脱靶副反应，

甚至导致死亡。另一方面，CAR-T细胞的体内效力又依赖于细胞的有效增殖及免

疫记忆的形成。因此，在非临床研究中阐明CAR-T细胞的体内过程对其有效性和

安全性的研究至关重要。 

（1） 药代研究动物模型如何选择？ 

因人源细胞在动物体内会导致免疫排斥反应，人源 CAR-T细胞最好使用免疫

缺陷动物进行研究。一般而言，在肿瘤细胞存在的情况下 CAR-T细胞会大量增殖

并发挥生物学作用，因此目前 CAR-T细胞最常用的药代研究模型为移植瘤模型。

在条件允许的情况下也可增加非荷瘤模型的分布研究，以便对两者间组织分布差

异性进行比较。 

（2）CAR-T细胞的药代（生物分布）检测技术如何选择？ 

CAR-T细胞的药代研究主要关注目标细胞在体内增殖水平、分布情况和存续

时间，可选择的检测技术包括成像技术、流式细胞术、免疫组化技术、定量PCR

技术等，不同的方法适用于不同的检测样本和检测目的。成像法可以直观地检测

CAR-T细胞的体内分布，活体成像的细胞标记可通过多种方法实现，如对细胞进

行放射性同位素标记、遗传修饰（如，表达绿色荧光蛋白或荧光素酶）标记，纳

米粒子标记（如，铁-葡聚糖纳米粒子）等；流式细胞术可以检测动物血液、骨

髓和脾脏中的CAR-T细胞；免疫组化的方法可以检测脾脏或其它脏器中CD3+细胞

或CAR+细胞的表达，以提示人T细胞在动物脏器中的分布和累积；定量PCR方法可

检测所有类型样本中代表人源CAR-T细胞的DNA或者RNA水平，PCR方法推荐以CAR

而不是T细胞作为特异性检测目标。目前，一些新的技术方法，如，原位杂交等，

也开发用于检测CAR-T细胞的组织分布。使用上述方法对CAR-T细胞进行标记后，

是否对细胞的质量属性和生物学特性产生影响，以及是否对细胞的分布情况及其

研究结果产生影响也值得关注。标记细胞的生产工艺、质量控制、生物学活性鉴

定过程应与非标记细胞一致，并应对其检验结果进行对比，证明是否在差异以及

差异的程度，同时评价对细胞属性可能的影响。总之，在非临床研究中，最好用

一种或多种适宜的细胞追踪方法评价细胞产品的分布、迁移、归巢及其存续和消

亡特性，并阐述方法的科学性。 
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4、CAR-T细胞产品的非临床安全性研究 

已获得的临床研究结果显示，CAR-T 细胞产品的安全性风险主要包括：CRS、

可逆的神经毒性、B细胞减少和靶向与脱靶（On-target, Off-tumor）毒性效应等。

因此，非临床安全性的主要关注点为如何评价 CRS，神经毒性、靶向和脱靶毒性

等。另外，产品制备过程中细胞在体外经过了复杂的转基因修饰，因此 CAR-T细

胞的成瘤性/致瘤性问题也是考虑重点之一。在非临床动物研究中，国内外就上

述关注点可进行何种程度的预测尚无统一标准。同时，动物毒理学研究也存在着

动物模型、种属特异性等具有挑战性的难题。 

（1） CAR-T细胞的非临床安全性研究是否需要在GLP条件下进行？ 

与其它治疗性药物产品一致，CAR-T 细胞治疗产品的非临床安全性评价研究

也应遵从《药物非临床研究质量管理规范》（GLP）。对于伴随在药效学研究中

的某些特殊指标的检测也可以在非 GLP 条件下开展，但应保证试验结果的可靠

性、完整性及对产品总体安全性评价的影响。 

（2） CAR-T细胞的非临床安全性研究中受试物分析如何进行？ 

鉴于 CAR-T产品制备过程的特殊性，委托方应提供受试物完整的质量分析数

据报告，并应提供覆盖所有给药浓度以及模拟所有运输过程、处理操作、直至动

物给药前过程的受试物稳定性研究数据。受试物在到达研究机构后，如果在给药

前需要经过复苏、重悬等处理操作，研究机构至少要对细胞形态、活细胞总数、

细胞活率、颜色、除细胞之外的其它外源性异物等进行观察或检测。如果受试物

到达研究机构后可以不经处理直接给药（在稳定性允许的时间范围内），则上述

检测可以由委托方进行。 

（3）如何选择安全性研究的动物模型？ 

为提高非临床安全性研究的预测准确性，受试物在动物体内过程和/或所处

环境应最大程度上模拟人体中的过程和/或环境。同源小鼠模型和表达人 TAA 的

转基因小鼠是免疫系统正常鼠，具有完整的免疫系统，在与人高度同源的小鼠肿

瘤抗原或转入的人肿瘤相关抗原的存在下，较适于评价产品的靶向与脱靶作用以

及产品对宿主免疫系统的影响。但其局限性在于受试的 CAR-T 细胞应为鼠源细

胞。此外，鼠的生物学特性和免疫系统有别于人，不能最大程度的反映产品的

CRS等风险，且鼠源 CAR-T细胞在此模型小鼠易发生活化诱导的细胞死亡，存活
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时间短 

移植瘤小鼠模型在免疫缺陷小鼠中移植人源肿瘤，可以作为疾病动物模型对

毒性指标进行观察。其缺点是没有宿主免疫系统，不能完全模拟人体中出现的

CRS带来的级联反应，无法检测脱靶作用。非荷瘤的免疫缺陷鼠由于缺乏免疫细

胞，不会产生免疫排斥反应，可使 CAR-T 细胞在其体内存活较长时间，更适合对

CAR-T细胞制剂的非靶点安全性风险以及成瘤性/致瘤性进行研究。 

HIS 小鼠模型可以在动物体内较好地模拟人免疫系统，在评价 CAR-T 细胞安

全性方面颇具前景。但该模型尚处于初期研究阶段，模型的统一和标准化尚存在

难点。比如，CD
34+

 HSPCs 细胞的来源包括多种途径，如成人骨髓、外周血、脐

带血和胎儿肝脏，而不同来源细胞产生的动物模型可能对 CAR-T细胞评价的结果

产生影响；由于安全性研究需要的动物数较多，往往同一实验需要使用多个供体

来源的 CD34+ HSPCs 细胞，重建后的小鼠个体嵌合程度也可能不同，上述因素都

可导致实验系统个体差异程度增加；另外，人 CD
34+

 HSPCs 细胞在小鼠体内分化

的骨髓和淋巴细胞与在人体内分化的同类细胞比较存在很大区别，由其建立的人

免疫系统还很不完善，随时间推移，其自发病的发生率也比免疫缺陷小鼠更高。

总之，目前人源化小鼠模型的应用仍以探索性为主，尚不能全面应用到非临床研

究中。 

猴免疫系统和生理功能与人接近，但多数情况下因为免疫原性的问题，无法

在猴体内对人源 CAR-T进行长期毒性的研究。目前使用猴开展 CAR-T研究应用的

例子很少。为降低免疫排斥，可同时给予动物免疫抑制剂，但可对 CAR-T的安全

性研究结果产生干扰。 

（4）常规毒理学试验设计的考虑要点？ 

一般可使用免疫缺陷动物或者荷瘤鼠模型单独进行较全面的毒理学研究，也

可在药效学研究的同时，设计卫星组进行毒性指标的检测（包括常规毒理学指标，

如临床症状、体重、摄食量、血液学、血清生化、病理学检查、细胞因子检测等）。

因免疫缺陷动物或者荷瘤鼠模型不是毒理学研究常规使用动物，在研究过程中应

密切关注各项背景数据以及荷瘤可能带来的病理、生理指标变化。 

剂量组别和给药方案：低剂量应不低于临床等效剂量。因为不同 CAR-T细胞

转染率不一致，静脉给药时高剂量应以输入动物体内的总细胞数不引起动物输液

反应（总细胞数不能过大）和肺栓塞为标准进行设计。应至少包含两个或两个以
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上剂量，给药应等于或大于临床给药次数。毒性研究设计包括至少两个剂量组，

不同的剂量可以是来源于同一捐赠者的不同剂量的细胞，也可以是分别来源于不

同受试者的同一剂量（较高剂量）的细胞。与药效学研究相同，除了设置溶媒对

照组，也可以设置 T细胞对照组方便结果分析。如使用荷瘤鼠模型进行毒性研究，

可根据研究机构的背景数据考虑设置非荷瘤对照组。 

给药次数：CAR-T细胞产品毒性研究不能遵循常规的设计思路。可以在单次

或多次给药后，在不同的检测时间点进行全面的毒性指标的检测。如果CAR-T细

胞产品在临床上为单次给药，动物试验时可在不产生免疫原性或者免疫耐受的时

间点内进行第二次甚至更多次的给药，然而是否可以进行多次给药，以及给药次

数的确定需根据不同CAR-T细胞产品的作用特点充分论证后决定。 

试验周期和检测时间： 在 CAR-T 的安全性研究中，可能不适合使用“给药

结束”和“恢复期结束”等毒理学常规的检测时间点的概念。如在采用荷瘤鼠的

毒性研究中，第一次剖检时间（一般意义上的“给药结束”时间点）可以选择未

经治疗荷瘤鼠的生存期限（2-3 周）、临床出现 CRS 等严重毒性反应的时间或者

CAR-T细胞发挥最强生物学活性作用的时间点，检测受试物潜在的短期毒性反应

和靶器官。以药代研究所显示的细胞存续时间或者荷瘤动物在受试物作用后的最

长存活时间，作为第二次剖检时间点（一般意义上的“恢复期结束”时间点），

考察 CAR-T细胞长期、延迟毒性和致瘤性风险。 

检测指标：因为免疫缺陷鼠的机体状态可能较差，荷瘤鼠模型处于严重疾病

状态，各种检测样本（例如血液量）的量通常不能满足等常规检测指标的需要，

可以减少一些不必要的指标或者设计更多的动物数来满足对样本量的需求。 

（5）CAR-T细胞的非临床安全性研究中是否需要进行伴随毒代动力学研究？ 

CAR-T细胞产品的非临床安全性研究通常使用免疫缺陷小动物模型，进行伴

随毒代动力学研究时需要设置卫星组动物，对动物数目的需求较大。单一捐赠者

来源的或者单次制备的CAR-T细胞产品的量往往不能满足伴随毒代研究的需求。

同时，有些CAR-T产品毒性研究可能伴随药效学研究开展。因此，认为在个体化

的CAR-T产品研发中，不强制性要求一定要在毒性研究的同时伴随进行毒代研究，

可以将药代和毒代研究结合进行，有时单独的药代研究能很好反应细胞体内过程

的情况下，可以兼用于毒代研究。毒（药）代研究可以在毒性或药效研究同时进
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行，采用同一批细胞产品，也可以采用不同批次的细胞产品分开进行。 

（6）免疫毒性评价研究如何进行？ 

已有的临床研究结果和 CAR-T 治疗的原理显示 CAR-T 细胞产品必然具有免疫

毒性，目前研究结果也显示免疫毒性，如 CRS 等，与细胞治疗的效果显著相关。

然而，因非临床研究中尚无可以直接预测人 CAR-T细胞的临床免疫毒性风险的理

想的动物模型，因此需要对不同动物模型中获得的免疫毒性检测结果进行客观的

分析，以评价其预测能力。CAR-T细胞在非临床免疫毒性检测指标大致包括：采

用流式细胞方法、Luminex、MSD 电化学发光检测等方法检测血清细胞因子水平

（如 IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、INF-γ、TNF-α等），以期待反映 CAR-T细胞的

CRS风险；根据使用动物模型的不同，检测动物外周血中淋巴细胞计数及表型分

析（如 CD3+、CD4+、CD8+等）；异种细胞移植物抗宿主反应（Graft-versus-Host Reaction，

GvHR）的观察和与临床研究可能相关性的科学评价；免疫器官检查（重量、大

体和组织病理检查）。免疫毒性的检测时间点需要根据 CAR-T 作用机制和不同的

动物模型以及预试验结果进行合理的设计。 

（7）神经毒性如何考察？ 

可以在适当模型上进行神经毒性考察。常规的安全药理学功能观察试验组合

（Functional Observation Battery ，FOB）研究设计（给药次数，给药周期，检测

频率等）不一定适合 CAR-T细胞的作用特点，根据采用动物种属或模型的不同，

可以设计多次给药或者延长观察期以考察神经毒性。此外，应尽可能与其它毒性

研究相结合，重点观察神经毒性。CAR-T 细胞治疗产生的神经毒性可能与 CRS具

有相关性，认为是 CRS 损伤血脑屏障，血管内皮受损，细胞因子进入脑内导致的。

因此，可以考虑在临床研究中出现 CRS的时间点进行一次 FOB的观察。另外，对

于在不能很好模拟 CRS的动物模型中进行的神经毒性考察的意义有待审慎考虑。 

（8）致瘤性研究如何进行？ 

作为一种终末分化的体细胞治疗产品，理论上 CAR-T细胞成瘤性/致瘤性风险

较低。体外评价方法软琼脂克隆试验可通常表现为阴性结果。在基因组插入位点

分析中，因插入是随机的，每例患者的插入位点可能不尽相同；即使插入位点为

可能致瘤的位点，随着 CAR-T细胞死亡或体内对 CAR-T细胞的免疫应答，也无法

确定其致瘤性。但对于导入了外源基因的 CAR-T细胞产品，需通过病毒载体插入
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人基因组的插入位点分析、体外细胞永生化增殖、体内研究中异常/异位增生性

病变（如增生、肿瘤）等研究初步评估其致瘤性风险。体内致瘤性研究可与较长

周期的动物毒理学研究伴随开展，可以在临床试验期间完成。 

 

结束语 

    由于 CAR-T领域正处于飞速发展阶段，不断有新的思路及新的技术进入该领

域，人们对它的科学认识也在不断深入，同时，对它的风险的认识也在临床试验

及临床应用过程中不断积累，因此，对 CAR-T的制备工艺的提高、质量控制的考

虑及检测要求，以及非临床研究的要求都会不断改进，本技术考虑要点也会随着

这些发展进行定期的修订，以更好地促进我国 CAR-T领域的产业化发展。  
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烨；普瑞金深圳生物技术有限公司张继帅、陈泽建；英普乐孚生物技术（上海）

有限公司梅卫玲；上海细胞治疗集团孙艳；复星凯特生物科技有限公司孙敏敏、

沈青山；上海尚珞生物医药科技有限公司答亮；西比曼生物科技（上海）有限公

司任加强、郑茂发、陆吉顺、吕晓腾、吴军峰；南京传奇生物科技有限公司蒋忻

坡；上海恒润达生生物科技有限公司何风；科济生物医药（上海）有限公司夏春

秀、刘超；上海明聚生物科技有限公司 姚树元；中山大学刘炳峰；博生吉安科

细胞技术有限公司汪敏、游凤涛；中国人民解放军空军军医大学李玲、汪世婕；

康龙化成（北京）新药技术研发公司汪巨峰；山东欣博药物研究有限公司沈连忠；

成都华西海圻医药科技有限公司岑晓波、王莉；北京昭衍新药研究中心股份有限

公司孙云霞；上海益诺思生物技术有限公司马璟；北京协和建昊医药技术开发有

限责任公司魏金锋；江苏鼎泰药物研究股份有限公司张雪峰；苏州赛泰医疗技术

有限公司；北京艺妙医疗科技有限公司鲁新安。 

  

 

 

 

 

声明：中国食品药品检定研究院合法拥有《CAR-T 细胞治疗产品质

量控制检测研究及非临床研究考虑要点》版权，如需网络转载的应注

明 “ 来 源 ： 中 国 食 品 药 品 检 定 研 究 院 官 网

（http://www.nifdc.org.cn/CL0001/）”。违反上述声明者，中国食品药

品检定研究院将依法追究其相关法律责任。《考虑要点》全文亦将于

《中国药事》杂志 2018 年第 6 期刊发。 

 


